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서      론
  절단은 가장 오래된 수술적 기법의 하나로 사회가 
근대화되면서 교통 수단의 발달, 생명 연장 등으로 
국산 다축성 입각기 및 유각기 동시제어
인공 슬관절의 평가
연세대학교 의과대학 재활의학교실 및 재활의학연구소
박창일․신지철․배하석․김덕용․최용석
= Abstract =
Evaluation of Kinematic Data and Energy Consumption of
Domestic Swing and Stance Phase Control Knee Assembly
Chang-il Park, M.D., Ji Cheol Shin, M.D., Hasuk Bae, M.D., Deog Young Kim, M.D.,
and Young Seok Choi, M.D.
Department of Rehabilitation Medicine and Research Institute of Rehabilitation Medicine,
Yonsei University College of Medicine
  Objective: This study aimed to evaluate the kinematic data and energy consumption of do-
mestic swing and stance phase (SNS) control knee assembly in transfemoral amputees.
  Method: Five male transfemoral amputees took prosthetic training of more than one week and 
evaluated with random applying 3 types of knee assembly; mechanical type, pneumatic type, and 
domestic SNS type. Kinematic data was obtained by the VICON 370 system (Oxford Metrics 
Ltd., UK.). Energy consumption was measured using a KB1-C (Aerosport Inc, U.S.A).
  Results: Domestic SNS type showed a significantly increased walking speed, cadence and step 
length compared with mechanical type and pneumatic type (p＜0.05). Domestic SNS type showed 
a significantly increased maximal hip flexion and extension compared with mechanical type and 
pneumatic type (p＜0.05). Domestic SNS type showed decreased peak knee flexion at swing 
phase and significantly increased peak knee extension at stance phase compard with mechanical 
type and pneumatic type (p＜0.05). In energy consumption, the domestic SNS type tended to 
show a lower O2 cost and faster walking speed than the mechanical type and pneumatic type 
at free-walking.
  Conclusion: We concluded the domestic SNS type had more tendency toward a normal gait 
pattern and lower energy consumption compared with mechanical type and pneumatic type.
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인해 계속 발생되고 있다. 이는 절단 장애인의 개인
적인 장애뿐만 아니라 나아가 사회적 손실을 초래하
고 있다. Kim 등12)에 의하면 우리 나라의 절단 장애
인은 젊은 남자가 많고, 그 원인 또한 외상이 많은 
부분을 차지하고 있으며, 하지 절단자 중에서 하퇴
절단, 대퇴절단 순으로 보고하고 있다. 이 중 대퇴절
단의 경우 하퇴 절단에 비해 보행 시 에너지 소모가 
많고, 부자연스러운 보행양상을 보이는 것은 대퇴절
단 환자의 인공 슬관절 때문으로 알려져 있다.3) 이
러한 이유로 환자의 불편을 덜어주고, 안정성을 유
지하며, 건강한 다리와 척추체로 이동되는 하중을 
줄이며, 또한 보행하는 동안 에너지 소모량을 줄일 
수 있는 인공 슬관절을 개발하기 위한 노력이 지속
되고 있으며, 탄소섬유나 티타늄, 그리고 에어크래프
트 알루미늄 등의 새로운 재료를 사용하여 무게를 
줄인 신제품이 연구 개발되고 있다.
  지금까지 개발되어 상용화되고 있는 대퇴의지의 
인공 슬관절은 축과 저항을 조절하는 방식에 따라 
분류할 수 있으며, 축에 의한 분류는 크게 단축성과 
다축성 인공 슬관절이 있고, 저항의 조절에 따른 분
류에 의해 기계 제어식, 공압 제어식, 유압 제어식 
그리고 마이크로 프로세서에 의한 조절식 등으로 나
뉘어 진다.9,14) 대퇴의지의 안정성과 기능성은 인공 
슬관절의 축과 제어방식이 중요한 요인이 되기 때문
에 최근에는 각각의 축과 제어 방식의 특성을 조합
하여 새로운 형태의 인공 슬관절을 만드는 시도가 
많은 연구소에서 시도 중이다.
  최근 외국에서는 새로 개발되는 의지에 대하여 각
각의 문제점 및 유용성 등을 평가하고 이를 통하여 
기존의 의지를 개선하고 새로운 의지의 개발에 도움
을 주기 위한 연구가 활발히 진행되고 있으나, 국내
의 경우에는 외국인과는 다른 신체적 조건 및 원인
을 가지고 있음에도 불구하고 아직 이에 대한 체계
적인 연구가 거의 없는 실정이고 새로운 의지의 개
발에 도움이 될 수 있는 연구도 미미한 실정이다. 
이에 본 연구에서는 국내 최초로 의지의 국산화를 
위하여 재활공학연구센터에서 연구개발 중인 다축성 
입각기 및 유각기 동시 제어(SNS) 인공 슬관절의 임
상적 평가를 하고자 하였다. SNS 인공 슬관절은 최
근 외국에서 진행중인 기존 제어 방식의 장점만을 
취하여 혼합하는 제작하는 방법을 이용하였다. 즉, 
슬관절의 축은 관절 운동 시 회전 중심점의 변화를 
제공하여 정상 슬관절과 가장 유사한 운동양상을 보
이는 다축성으로 하였으며, 4개의 기본 축에 회전 
중심이 다른 축을 한 개 더 연결한 5축성으로 입각
기의 안정성을 보완하였으며, 입각기 제어방식은 유
압 제어식을 사용하였고, 유각기 제어방식은 공압 
제어식을 이용하였다(Fig. 1).2) 본 연구에서는 대퇴절
단 환자에게 다축성 기계 제어식 인공 슬관절, 다축
성 공압 제어식 인공 슬관절과 재활공학연구센터에
서 개발한 SNS 인공 슬관절을 장착한 대퇴의지를 착
용시킨 후 운동형상학적 자료 및 산소소모비의 측정
을 통해서 임상적, 생체역학적 비교와 평가를 시행
하여 대퇴절단 장애인과 임상의에게 인공 슬관절에 
대한 정확한 자료들을 제공하고, 국내 대퇴절단 환
자들에게 적합한 대퇴의지를 선택하는데 필요한 기
초 자료를 제공하는데 그 목적이 있다.
연구대상 및 방법
    1) 연구대상
  교통사고 등의 외상으로 인한 대퇴절단으로 최소
한 3년 이상 대퇴의지를 착용하고 있으며, 보행을 위
Fig. 1. Polycentric stance and swing phase control knee 
assembly.
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한 보행기구를 사용하지 않고, 독립적인 보행이 가
능하며, 절단단에 신경종, 동통이나 환상통 등의 문
제점이 없고, 절단단이 충분히 성숙되어 있는 환자
로서 요통이나 척추 만곡 등의 문제점이 없으면서 
현재 특별한 전신적인 질환이 없는 5명의 대퇴절단 
장애인을 대상으로 하였다. 모두 남자이었고, 이들의 
연령은 27세부터 37세로, 평균 연령은 32.3세이며, 
절단부위는 3예에서 우측이었고, 2예에서 좌측이었
다. 절단의 원인은 모두 외상이었고, 절단지의 평균
길이는 32.5 cm이었다. 절단후 기간은 1.8년에서 6년
까지로 평균 3.3년이었다. 정상 대조군은 신경․근․골
격계 질환의 병력이 없는 건강한 성인남자 10명을 
대상으로 하였고, 이들의 평균 연령이 24세(21∼30
세)이었다.
    2) 연구방법
  본 연구에 사용된 대퇴의지는 이미 상용화되어 있
는 기계 제어식 인공 슬관절, 공압 제어식 인공 슬
관절 및 국내에서 개발된 SNS 인공 슬관절을 이용
하였고, 족관절의 차이에 의한 영향을 배제하기 위
해서 모두 동일회사의 다축성 족관절을 사용하였다. 
소켓은 정방형 소켓으로 하였으며, 제작 후 피검자
가 소켓으로 인한 동통이나 불편감은 없었다. 각각
의 대퇴의지를 임의의 순서대로 착용 후 모두 적응
하도록 일주일 이상의 충분한 보행훈련을 실시하였
으며, 대퇴의지의 조정은 의지기사와 재활의학과 의
사에 의해서 이루어졌다. 본 연구에서 사용된 SNS 
인공 슬관절은 다축성이며, 총 무게는 1,010 g 이었
다. 기계 제어식 인공 슬관절은 Teh Lin사의 TGK-4000 
모델로, 다축성이며, 총 무게는 656 g이었다. 공압 
제어식 인공 슬관절은 Teh Lin사의 TGK-4P00 모델
로, 다축성이며, 총 무게는 940 g이었다.
  운동형상학적 지표는 3차원 동작분석 장비인 
VICON 370 SYSTEM (Oxford Metrics Ltd., United 
Kingdom)을 이용하여 피검자 5명을 대상으로, 각각 
절단자에게 기계 제어식 인공 슬관절, 공압 제어식 
인공 슬관절, 국산 SNS 인공 슬관절을 무작위 순서
로 장착시킨 후, 동작분석을 시행하였다. 검사 시행 
전에 적외선 카메라에서 발생할 수 있는 오차를 줄
이기 위해 calibration을 시행한 후, VICON Protocol
에 따라 기립 정지 상태에서 천골 표식자, 양측 골
반 표식자, 양측 슬관절 표식자, 양측 대퇴 표식자, 
양측 경골 표식자, 양측 족관절 표식자, 양측 전족부 
표식자, 양측 종골 표식자를 부착하여 검사를 시행
하였다. 우선 10미터 길이의 보도를 수 차례 걷게 
하여 자연스러운 보행을 유도하였으며, 검사하는 동
안은 최소한 6차례 이상의 보행을 시도하여 평균값
을 분석하였다. VICON 340 Motion Analysis System
을 통해 얻어진 visual and analog data는 VCM software
를 이용하여 각 보행 주기에 따른 운동 형상학적 자
료와 시공간적인 지표를 구하였다.
  에너지 소모량은 산소소모량 측정기인 KB1-C (Ae-
rosport Inc., U.S.A)를 이용하여 측정하였다. 모든 환
자는 검사 4∼5시간 전부터 금식을 시킨 상태에서 
실험을 시행하였다. 실험 중 피검자는 마스크를 사
용하여 호흡하였으며, 산소소모율은 산소소모량 측
정기에 내장된 컴퓨터로 분석하였다. 안정기의 에너
지 소모량은 5분간 조용히 앉은 자세에서 측정하고, 
보행시의 에너지 소모량 측정은 각각의 대퇴의지를 
착용하고, 편안한 상태에서 보행하게 하여 5분간의 
보행 중 마지막 3분의 측정값의 평균으로 분당 에너
지 소모량을 구하였다. 각각의 검사 사이에는 5분 
이상의 휴식기간을 두고 분당 심박수가 안정기 심박
수와의 차이가 5회 이하가 되면 다음 검사를 시작하
였다.
  통계분석방법은 SPSSPC+(Version 8.0) 통계프로그
램을 이용하였으며, 통계방법은 각 군간의 차이를 
알아보기 위하여 Oneway ANOVA를 이용하여 각각
의 인공관절을 착용 시 동작 분석의 척도와 에너지 
소모량을 분석하였다.
결      과
    1) 시공간적 지표의 비교
  각각의 슬관절 착용 후 측정된 보행속도에서 기계 
제어식 인공 슬관절은 평균 0.7 m/sec, 유압 제어식 
인공 슬관절은 0.8 m/sec, 그리고 SNS 인공 슬관절
은 0.9 m/sec로 정상 대조군의 평균 1.2 m/sec에 비
해 느렸으나, 이중 SNS 인공 슬관절을 착용한 경우
가 다른 두 인공 슬관절보다 보행속도, 분속수, 그리
고 보장과 같은 시공간적 지표에서 통계학적으로 유
의하게 증가되었고(p＜0.05), 정상에 가장 근접한 결
과를 나타내었다. 또한 보행 주기에 대한 양하지 지
지기 비중은 SNS 인공 슬관절을 장착한 경우, 평균 
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33.1%로 정상 대조군의 평균 23.2%보다는 증가되어 
있었으나, 기계제어식 인공 슬관절과 공압제어식 인
공 슬관절을 장착하였을 때의 평균 35.5%, 39%에 
비하여 감소되어 있었다. 보행 주기에 대한 유각기 
비중은 SNS 인공 슬관절을 장착하였을 때 39.6%로 
정상대조군의 평균 38.4%와 차이가 없었으며, 기계 
제어식 인공 슬관절과 공압 제어식 인공 슬관절을 
장착하였을 때의 평균 36%, 36.8%에 비하여 증가된 
소견을 보였다(Table 1).
    2) 활보장 및 유각기 비율의 차이 비교
  기계 제어식 인공 슬관절, 공압 제어식 인공 슬관
절과 SNS 인공 슬관절간에 건측과 절단측과의 보장 
차이 및 유각기 비중 차이는 의의 있는 차이를 보이
지 않았으나, SNS 인공 슬관절을 장착하였을 때 유
각기 비중의 차이는 평균 9.5%로 기계 제어식 인공 
슬관절과 공압 제어식 인공 슬관절을 장착하였을 때
의 평균 12.8%, 12.2%에 비해 차이가 작은 경향을 
보였다(Table 2).
    3) 고관절의 시상면 운동형상학적 비교
  고관절의 운동형상학적 분석상 SNS 인공 슬관절
을 장착하였을 때 의지측에서의 입각기 시 고관절의 
최대 신전 각도가 평균 5.1도로 기계 제어식 인공 
슬관절과 공압 제어식 인공 슬관절을 장착하였을 때
의 평균 0.3도, 1.1도에 비하여 통계학적으로 의미 
있게 증가된 소견을 보였으며(p＜0.05), 정상 대조군
의 측정값과 같은 결과를 보였다. 유각기 고관절의 
최대 굴곡 각도는 SNS 인공 슬관절을 장착하였을 
때 평균 56.2도로 정상 대조군의 평균 36.9도, 기계 
제어식 인공 슬관절과 공압 제어식 인공 슬관절을 
장착하였을 때의 평균 40.2도, 42.4도보다 유의하게 
증가된 소견을 보였다(p＜0.05)(Table 3).
    4) 슬관절의 시상면 운동형상학적 비교 
  슬관절의 운동형상학적 분석상 SNS 인공 슬관절
을 장착하였을 때 유각기의 슬관절의 최대 굴곡 각
도는 평균 54.7도로 정상 대조군의 평균 64.6도와 기
계 제어식 인공 슬관절 및 공압 제어식 인공 슬관절 
장착을 장착하였을 때의 평균 73.7도, 58도에 비하여 
감소된 소견을 보였다. 입각기 시 의지측의 슬관절 
최대 신전 각도는 SNS 인공 슬관절을 장착하였을 
때 평균 14.6도로 기계 제어식 인공 슬관절 및 공압 
Table 1. Comparisons of Temporospatial Parameters
ꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧ
Mechanical1) Pneumatic2) SNS3) Normal
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
 Speed (m/sec)  0.7±0.1  0.8±0.1  0.9±0.1*   1.2±0.1
 Cadence (steps/min) 86.1±3.1 90.8±3.0 93.3±2.8*  106±5.5
 Step length (cm) 54.9±2.6 55.1±4.3 62.5±3.3*  61.6±5.0
 Step time (sec)  0.8±0.1  0.7±0.1  0.7±0.1   0.5±0.1
 Single support time (%) 26.9±2.9 24.5±3.4 28.6±2.1  38.4±2.2
 Double support time (%) 35.5±2.7 39.0±3.1 33.1±1.9  23.2±3.8
 Swing phase (%) 36.0±2.8 36.8±2.8 39.6±2.2  38.4±3.3
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
Values are mean±S.D. 
1. Mechanical: Mechanical control knee assembly, 2. Pneumatic: Pneumatic control knee assembly, 3. SNS: Stance and 
swing phase control knee assembly
*p＜0.05
Table 2. Step Length and Swing Phase Difference be-




 Step length (cm)  9.9±4.5 11.5±5.8 10.8±3.9
 Swing phase (%) 12.8±3.8 12.2±3.8  9.5±3.1
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
Values are mean±S.D. 
1: Mechanical: Mechanical control knee assembly, 2: 
Pneumatic: Pneumatic control knee assembly, 3: SNS: 
Stance and swing phase control knee assembly
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제어식 인공 슬관절을 장착하였을 때 평균 3.6도, 6.9
도에 비해 통계학적으로 유의하게 증가된 소견을 보
였으며(p＜0.05), 정상 대조군의 평균 11도에 가장 근접
한 소견을 보였다(Table 4).
    5) 족관절의 시상면 운동형상학적 비교 
  족관절의 운동형상학적 지표 상 SNS 인공 슬관절
을 장착하였을 때 발뒤축 접지기의 족관절의 배측굴
곡은 평균 8.6도로 기계 제어식 인공 슬관절, 공압 제
어식 인공 슬관절을 장착하였을 때 평균 3.0도, 2.3
Table 3. Kinematic Data in Sagittal Plane of Hip
ꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧ
Mechanical1) Pneumatic2) SNS3) Normal
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
 Peak hip flexion angle at swing phase (o) 40.2±1.9 42.4±1.1 56.2±1.7* 36.9±5.2
 % gait cylce at peak hip flexion 87.9±1.4 93.5±2.4 94.6±2.9 95.2±2.1
 Peak hip extension at stance phase (o)  0.3±0.9  1.1±0.7  5.1±0.9*  5.1±5.5
 % gait cycle at peak hip extension angle 54.3±1.2 53.0±1.9 57.0±1.6 52.6±2.3
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
Values are mean±S.D. 
1. Mechanical: Mechanical control knee assembly, 2. Pneumatic: Pneumatic control knee assembly, 3. SNS: Stance and 
swing phase control knee assembly
*p＜0.05
Table 4. Kinematic Data in Sagittal Plane of Knee
ꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧ
Mechanical1) Pneumatic2) SNS3) Normal
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
 Peak knee flexion at swing phase (o) 73.7±2.0 58.0±2.5 54.7±1.3 64.6±4.6
 % gait cylce at peak knee flexion angle 72.9±1.2 71.2±2.2 69.3±1.7 74.0±2.2
 Peak knee extension at stance phase (o)  3.6±0.5  6.9±0.5 14.6±0.7* 11.0±4.5
 % gait cycle at peak knee extension angle 40.7±2.1 39.0±6.0 47.9±3.7 40.1±2.5
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
Values are mean±S.D. 
1. Mechanical: Mechanical control knee assembly, 2. Pneumatic: Pneumatic control knee assembly, 3. SNS: Stance and 
swing phase control knee assembly
*p＜0.05
Table 5. Kinematic Data in Sagittal Plane of Ankle
ꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧ
Mechanical1) Pneumatic2) SNS3) Normal
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
 Ankle angle at initial contact (o)  3.0±0.8  2.3±0.3  8.6±2.1*  2.9±3.6
 Peak ankle dorsiflexion at stance phase (o) 13.2±0.7 12.1±0.6 21.8±0.6* 18.7±3.5
 % gait cycle at peak ankle dorsiflexion angle 47.5±1.6 46.7±1.6 50.4±1.9 46.0±2.3
 Peak ankle plantarflexion at swing phase (o)  1.1±0.4  0.3±0.3  6.2±0.2 12.2±6.5
 % gait cycle at peak ankle plantarflexion angle 71.5±5.7 72.2±3.4 71.1±5.5 66.0±2.5
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
Values are mean±S.D. 
1. Mechanical: Mechanical control knee assembly, 2. Pneumatic: Pneumatic control knee assembly, 3. SNS: Stance & 
swing phase control knee assembly
*p＜0.05
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도와 비교 시 유의하게 증가된 소견을 보였다(p＜
0.05). 또한 입각기 족관절의 최대 배측 굴곡도 평균 
21.8로 다른 두 인공 슬관절을 장착하였을 때에 비
해 유의하게 증가되어 있었다(p＜0.05). 유각기의 족
관절의 최대 족저 굴곡은 SNS 인공 슬관절을 장착
한 경우에 평균 6.2도로 기계 제어식 인공 슬관절, 
공압 제어식 인공 슬관절을 장착하였을 때 평균 1.1
도, 0.3도에 비해 증가된 소견을 보였으나 정상 대조
군의 12.2도에 비해서는 감소되어 있었다(Table 5).
    6) 에너지 소모량
  SNS 인공 슬관절 장착하였을 때 자율 보행의 속
도는 평균 2.6 km/h로 정상 보행군의 3.8 km/h에 비해
서는 느렸으나, 기계 제어식 인공 슬관절과 공압 제
어식 인공 슬관절 장착 시 각각의 평균 2.2 km/h에 
비해 15% 정도 빠른 속도를 보였다. 단위시간당 소
비되는 산소소모비를 살펴보면 SNS 인공 슬관절을 
장착하였을 때 평균 0.15 ml/kg/m로 정상 대조군의 
0.13 ml/kg/m와 차이가 없었으며, 기계 제어식 인공 
슬관절과 공압 제어식 인공 슬관절을 장착하였을 때
의 평균 0.20 ml/kg/m, 0.21 ml/kg/m에 비하여 각각 
25%, 28.6% 낮게 나타났다(Table 6).
고      찰
  대퇴절단 환자가 겪게 되는 중요한 문제 중 하나
는 정상에 비해서 보행 속도의 감소10)와 보행 시 에
너지 소모량이 정상에 비해서 증가하는 것이고, 이 
에너지 소모량의 증가는 슬관절의 소실이 가장 중요
한 이유로 알려져 있다.8,23) 절단 부위에 따라 보행 
시 에너지 소모량은 31%에서 67%까지 증가하는 것
으로 알려져 있고,6,24) 특히 나이가 많고 심폐기능에 
문제가 있는 노년층에서 의지보행은 보행유지가 어
렵고, 기능적으로 더 많은 손실을 보인다.
  대퇴절단 환자의 재활프로그램에서 가장 중요한 
목적 중 하나인 절단 환자들의 보행 지구력(endurance)
과 관련지어 비정상적으로 높아져 있는 에너지 소모
량을 줄이기 위해, 의지의 무게와 에너지 소모량과
의 관계 등을 포함한 다양한 연구들이 진행되어 왔
다.7) 가장 이상적인 의지의 무게는 알려져 있지 않
지만, 많은 연구자들은 에너지 소모량의 감소를 위
하여 의족의 무게를 감소시키고자 노력하였고 그 결
과 무게가 상당히 가벼워졌지만, 이로 인해서 기대
되는 에너지 소모량의 감소는 별 차이를 나타내지 
못한 것으로 알려져 있다.18) 그러한 원인을 Gitter 등7)
은 대퇴절단 환자들은 의지의 무게와 상관없이 주어
진 의지의 무게 내에서 전체적인 일의 양, 즉 에너
지 소모량의 증가 없이 본인 스스로가 보행을 극대
화할 수 있는 능력을 가지고 있기 때문으로 설명하
고 있다. 그 이후 많은 연구가 인공 슬관절의 물리
적 특징에 대해 이루어지고 있다.
  단축성 슬관절은 단순한 경첩 방식으로 구성되어 
있으며, 장점은 디자인이 간단하고, 유지비가 적게 
드는 것이고, 단점은 보행 시 기계적 안정성이 부족
한 것으로 알려져 있다. 다축성 인공 슬관절은 4개
의 회전 중심점이 있고, 이들 중심점은 각각 연결 
막대(linkage bar)에 의해 연결되어 있다. 이와 같은 
다축성 인공 슬관절은 기능적으로 절단환자에게 앉
는 기능을 제공하느냐, 또는 입각기시의 안정성 및 
전유각기시 슬관절 굴곡을 쉽게 하느냐에 따라서 그 
기계적 디자인이 다르다.15) 본 연구에서 사용된 SNS 
인공 슬관절은 기존의 4축에 1개의 축을 추가하여 5
축으로 구성되어 있다. 기존의 4축 방식의 경우 뜻
밖의 상황에서 하중이 가해지면 중심을 잃거나 넘어
Table 6. Comparison of Oxygen Consumption
ꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧ
Mechanical1) Pneumatic2) SNS3) Normal
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
 Speed (km/h)  2.2±0.4  2.2±0.3  2.6±0.3  3.8±0.5
 O2 rate (ml/kg/min)  8.1±2.0  8.8±1.0  7.1±1.5  7.9±1.0
 O2 cost (ml/kg/m) 0.20±0.02 0.21±0.02 0.15±0.02 0.13±0.01
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
Values are mean±S.D.
1. Mechanical: Mechanical control knee assembly, 2. Pneumatic: Pneumatic control knee assembly, 3. SNS: Stance & 
swing phase control knee assembly
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지는 단점이 있어 이를 방지하기 위하여 브레이크를 
설치하거나 무릎이 고정되는 의지를 사용하였다.2) 
그러나 SNS 인공 슬관절에서는 4개의 기본 축에 회
전 중심이 다른 축을 유압 제어식 조절장치에 연결
하여 갑작스런 회전 중심의 변화에 대응할 수 있게 
하여 입각기의 안정성을 주도록 설계하였다.2)
  인공 슬관절 제어방법 중 기계 제어식은 구조가 
간단하며, 장점으로는 비용이 적게 든다는 것과 무
게가 가벼운 점이며, 단점으로는 지면반발력이 인공 
슬관절의 어디에 놓이느냐에 따라 안정성이 달라지
는 점과 보행 속도 변화에 따른 인공 슬관절의 마찰
정도를 조절할 수 없다는 것을 보고하고 있다.19) 공
압 제어식 및 유압 제어식은 인공 슬관절 운동 시 
저항이 연속적으로 변하는 비선형적 운동 양상에 따
라 슬관절의 저항을 조절할 수 있어 보행을 보다 정
상에 가깝게 하며, 보행 중 에너지 소모를 적게 한
다. 공압 제어식 인공 슬관절은 구조적으로 실린더
와 피스톤 등으로 구성되어 있고, 실린더에 압축 공
기가 들어있는 것으로,2,16) 공기 배출구의 크기를 조
절함으로써 보행속도에 따라 인공 슬관절의 마찰 정
도를 조절하게 된다. 따라서 다양한 보행속도에서 
전 보행주기에 걸쳐 기계적 안정성을 유지할 수 있
는 장점이 있으나, 유지비가 많이 들고, 무거운 것이 
단점이다. 유압 제어식 인공 슬관절은 내부 실린더
에 공기 대신 유체가 들어 있는데, 보행속도에 따라 
내부 액체의 흐름을 제한함으로써 마찰정도를 조절
하는 것으로서,2,19) 다른 제어식에 비해 비교적 정상
에 가까운 슬관절의 움직임을 나타내며, 보행속도의 
변화에 따른 기계적 안정성을 제공한다. 또한 Mauche 
등에 의해서 개발된 유압 제어식 인공 슬관절은 입
각기시의 슬관절 안정성을 증가시킴으로써 절단 환
자들이 거친 경사로를 오르내릴 수 있게 되었다.22)
  이러한 공압 제어식과 유압 제어식 인공 슬관절은 
기계 제어식 인공 슬관절에 비해 무겁고, 비싸며, 상
대적으로 내구성이 떨어지지만, 입각기시의 슬관절 
안정성 및 보행 속도 변화에 따른 인공 슬관절의 마
찰 조절 정도는 우수한 것으로 알려져 있다. 본 연
구에서 사용된 SNS 인공 슬관절의 경우 입각기 제
어는 입각기시의 슬관절의 안정성이 입증된 유압 제
어식을 사용하였으며, 유각기 제어는 공압 제어식을 
사용하였다.2)
  대퇴절단 장애인의 시공간적 지표상의 보행 특성
은 첫째, 분속수의 감소로 인한 보행속도의 감소이
며, 둘째, 의지측 유각기 비중의 증가이고, 셋째, 유
각기시 정상 대조군보다 하지를 많이 올리는 것이
다.1) 본 연구에서 검사한 모든 슬관절에서도 이와 유
사한 결과를 보였다. 즉, 보행의 속도는 정상 대조군
에 비하여 감소되어 있었으며, 3개의 인공 슬관절을 
비교하여 그 특성을 보면 SNS 인공 슬관절을 장착
하였을 때가 기계 제어식이나 공압 제어식 인공 슬
관절을 장착하였을 때에 비하여 분속수, 활보장, 그
리고 보행 속도가 유의하게 증가하였으며, 분속수와 
보행 속도는 정상 대조군의 측정값에 가장 근접한 
결과를 보였으며, 활보장의 경우 정상 대조군과 차
이가 없었다. 유각기 비중은 기계 제어식과 공압 제
어식 인공 슬관절을 장착하였을 때만 정상 대조군에 
비해 감소된 소견을 보였다. 양하지 지지기는 모든 
측정군에서 정상 대조군에 비해 증가된 소견을 보였
으며, 각 인공 슬관절 간에 비교해 보면 SNS 인공 
슬관절을 장착하였을 때가 다른 두 인공 슬관절에 
비하여 양하지 지지기가 감소된 소견을 보였고, 유
각기 비중은 정상 대조군과 차이가 없었다. 이상의 
결과는 SNS 인공 슬관절을 장착한 후 보행을 할 때
가 다른 2개의 인공 슬관절을 장착한 후 보행을 할 
때보다 안정성이 높기 때문이라 생각된다. 또한 의
지측 유각기 비중이 증가되는 소견은 대퇴절단 환자
의 보행특성을 보여주었으며, 이 중 SNS 인공 슬관
절의 경우 기계 제어식과 공압 제어식 인공 슬관절
에 비해서 건측과 의지측의 유각기 차이가 가장 작
았으며, 정상 보행에 가장 근접한 결과를 보였다. 이
는 SNS 인공 슬관절의 안정성의 증가로 인해 건측
과 의지측의 차이가 감소한 것으로 생각된다. 
  고관절의 운동형상학적 분석에서 SNS 인공 슬관
절을 장착하였을 때 의지측에서 유각기 고관절 최대 
굴곡 각도가 평균 56.2도로 정상 대조군의 평균 36.9
도보다 증가한 것은 유각기 슬관절의 최대 굴곡이 
충분히 일어나지 않아서 생기는 보상기전으로 생각
된다. 또한 정상 대조군의 측정치와 거의 차이가 없
는 입각기 고관절의 최대 신전 각도의 경우 다른 두 
인공 슬관절에 비해 유의하게 증가된 소견을 보였
다. 이는 시공간적 지표에서 활보장이 유의하게 증
가함에 따라 나타나는 소견으로 생각된다. 
  슬관절의 운동형상학적 분석에서 입각기 슬관절의 
최대 신전 각도가 기계 제어식, 공압 제어식, SNS 
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제어식 인공 슬관절 순으로 증가한 결과와 유각기 
슬관절의 최대 굴곡 각도가 SNS 제어식, 공압 제어
식, 기계 제어식 인공 슬관절 순으로 증가한 결과는 
저항의 정도에 따른 인공 슬관절 제어방식의 특징을 
보여준다고 생각한다. 저항이 가장 작은 기계 제어
식 인공 슬관절은 유각기 슬관절 최대 굴곡이 가장 
크게 나타났고, 입각기 슬관절 최대 신전이 가장 작
게 나타났으며, 제어 장치의 저항이 가장 큰 것으로 
생각되는 SNS 인공 슬관절은 유각기 슬관절의 최대 
굴곡이 가장 작게 나타났으며, 입각기 슬관절 최대 
신전이 가장 크게 나타났다. 이는 SNS 인공 슬관절
의 경우 안정성을 위해 입각기 및 유각기에 두 개의 
제어 방식을 이용함에 따라 보행시 한 개의 제어 방
식을 사용할 때보다 저항이 증가되었기 때문으로 생
각되며, 또 하나의 가능성은 안정성을 증가하기 위
해 추가된 1개의 축에 연결된 유압 제어식 조절 장
치의 저항이 크게 설정되어 슬관절의 운동을 제한할 
수 있을 것이라 생각한다. 즉, 대퇴절단 장애인에서 
정상에 근접한 보행을 하기 위해서는 슬관절의 적절
한 저항의 유지가 중요함을 의미하며, 향후 이에 대
한 연구가 진행되어 보완이 되어야 할 부분이라고 
생각된다. 
  족관절의 운동형상학적 분석상 SNS 인공 슬관절
에서 발뒤축 접지기 시 족관절 배측굴곡이 8.6도로 
정상 대조군의 평균 2.9도, 기계 제어식 인공 슬관절
의 경우 평균 3.0도, 그리고 공압 제어식 인공 슬관
절의 경우 평균 2.3도에 비해 매우 증가한 결과를 
보였다. 이는 유각기 고관절 최대 굴곡이 증가한 것
과 슬관절의 완전 신전이 이루어지지 않아서 증가된 
것으로 생각된다. 또한 입각기에 족관절의 최대 배
측 굴곡이 증가한 것은 슬관절이 최대 신전 위치에
서 약간 굴곡 상태를 보였기 때문이며, 유각기 족관
절의 족저굴곡이 6.2도로 증가한 소견은 유각기시 
고관절의 과도한 굴곡과 보행 속도의 증가 등이 원
인으로 생각된다.
  대퇴의지의 슬관절에 관한 연구 중 운동형상학적 
분석과 함께 또한 중요한 문제는 바로 의지 착용 후 
보행시의 에너지 소모량이라 할 수 있다. 대퇴절단 
환자에 있어서 인공 슬관절 이하의 부위와 족관절부
의 특성 변화는 보행 시 에너지 소모량에 영향을 미
치며,25) 그와 같은 변화는 고관절에 작용하는 모멘
트에도 영향을 주게 된다.20) Isakov 등11)은 open knee 
mechanism과 locked knee mechanism을 사용한 의지를 
비교하였으며 피실험자 중 젊은 환자들만 에너지 소
모율을 측정하였는데, open-knee joint를 사용했을 때 
더 많은 산소를 소모하였다고 보고하였다. 또한 
Boonstra 등4)은 보통 사람의 평균 보행 속도에 못 
미치는 속도에서 기계 제어식 인공 슬관절과 공압 
제어식 인공 슬관절을 사용하여 기능을 비교한 결과 
공압 제어식 인공 슬관절을 사용한 경우가 기계 제
어식 인공 슬관절을 사용한 경우보다 보행시 더 많
은 에너지를 요구한다는 것을 보고하였다. 또한 
Taylor 등21)은 인공지능 의지와 일반적으로 사용되는 
의지를 비교한 결과 저속에서는 두 종류 의지의 에
너지 소모에 별 차이가 없었으나, 3.2 km/h의 보행 
속도에서는 인공지능 의지의 에너지 소모가 약 10% 
낮다는 것을 보고하였다. 또한 공압식 슬관절에 비
해 인공지능 의지의 경우 향상된 반응 및 보다 나아
진 보행 대칭성13) 외에 보행 시 에너지 소모량의 감
소가 보고되고 있다.5,17,21) 본 연구에서 SNS 인공 슬
관절을 장착 시에 단위시간당 소비되는 산소소모비
는 0.15 ml/kg/m로 다른 두 인공 슬관절의 0.20 
ml/kg/m, 0.21 ml/kg/m보다 적게 나타났으며, 보행 속
도 면에서 2.62 km/h로 다른 인공 슬관절 장착시보
다 빠른 속도를 보였다. 이상의 결과로 보아 SNS 
인공 슬관절 장착 후 보행을 하였을 때, 기존의 기
계식 인공 슬관절이나 공압식 인공 슬관절에 비해 
더 효율적인 보행이 가능함을 알 수 있었다. 
  본 연구의 문제점은 첫째, 대상 환자수가 충분하
지 못하였으며, 이로 인하여 다양한 연령층을 대상
으로 연구를 시행하지 못한 것과 둘째, 다양한 보행 
속도에서의 에너지 소모량을 비교하지 않은 것이다. 
향후 연구는 다양한 연령층을 대상으로 연구가 이루
어져야 하며, 또한 각각의 슬관절을 착용하였을 때
의 만족도 및 문제점, 일상생활을 수행하는데 있어
서 어떠한 문제점 등이 있는지에 대해서도 연구가 
이루어져야 한다고 생각한다. 또한 대퇴의지간 각기 
다른 생체역학적 특징을 비교 검토하여야 하며, 원
인에 따른 대퇴절단 환자간 비교 및 양측성 대퇴절
단 환자를 대상으로 하여, 사용되고 있는 대퇴의지
의 유용성에 대해서 연구가 이루어져야 한다고 사료
된다.
  본 연구에서 사용된 국산 SNS 인공 슬관절은 시
제품으로서 다른 인공 슬관절에 비해 무게가 상대적
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으로 무거웠던 점, 속도에 따른 슬관절의 마찰력을 
조절하는 마이크로 프로세서의 조작이 용이하지 않
아, 대퇴절단자가 보행속도 변화에 따른 대처가 쉽
지 않았던 점과 충전 시간이 오래 걸리고, 배터리의 
용량이 작은 점 등의 문제점에 대하여 향후 기술적 
보완이 필요하리라 사료된다.
결      론
  국내에서 개발한 SNS 인공 슬관절의 평가 결과, 
기계 제어식 인공 슬관절과 공압 제어식 인공 슬관
절에 비하여 운동형상학적 결과상 슬관절의 제어장
치에 보완 사항이 발견되었으나 다른 두 인공 슬관
절에 비해 정상에 더 근접한 소견을 보였으며, 보행
속도의 증가 및 산소소모비에서 우수한 경향을 보였
다. 본 연구에서 제시한 SNS 인공 슬관절의 특성과 
다축성 슬관절의 특성은 향후 더 진화된 인공 슬관
절의 개발과 절단환자들에게 적합한 인공 슬관절의 
연구에 필요한 생체역학적 기초자료로 이용될 수 있
을 것으로 생각된다. 또한 본 연구에서 제시한 국산 
인공 슬관절의 기술적 문제점 등을 보완, 점진적인 
발전을 통한 인공 슬관절의 완전 국산화는 국내 대
퇴절단 환자뿐만 아니라 국가의 장애인 정책지원이
나 대외 경쟁력 부분에서 많은 도움이 되리라 생각
된다. 
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